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METODY MĚŘENÍ TLOUŠŤKY GALVANICKÝCH POVLAK Ů 
 

Adam Polá ček 
NDT1 KRAFT s.r.o. 

 
Úlohy měření tloušťky galvanických povlaků je možné rozdělit podle následujících kombinací povlak/podklad: 

- vodivé neferomagnetické (zinkové, chromové, kadmiové, měděné aj.) povlaky na výrobcích z černých kovů; 
- vodivé neferomagnetické (zinkové, chromové, kadmiové, měděné aj.) povlaky na výrobcích z barevných kovů; 
- vodivé feromagnetické (např. elektrolytický nikl) povlaky na výrobcích z černých kovů; 
- vodivé feromagnetické (např. elektrolytický nikl) povlaky na výrobcích z barevných kovů; 

V současné době se pro měření tloušťky ochranných povlaků na kovových podkladech používají tři 
elektromagnetické metody: fázová vířivoproudá, indukční a parametrická vířivoproudá. 

 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat fázové vířivoproudé metodě měření tloušťky povlaků, neboť tato metoda 

má řadu předností a pouze několik výrobců měřicí techniky ji mají ve své nabídce. 
 
 
Fázová ví řivoproudá metoda je optimální pro m ěření tlouš ťky: 
 

- vodivých feromagnetických povlaků na feromagnetických výrobcích (z černých kovů) (například elektrolytický Ni 
na feromagnetických výrobcích);  
- vodivých neferomagnetických povlaků (měď, zinek, chrom, kadmium, cín aj.) na feromagnetických výrobcích;  
- vodivých neferomagnetických povlaků na vodivých neferomagnetických podkladech (při poměru vodivosti povlaku 
δpov a podkladu δpod  (δpov/δpod  >  1,5 nebo δpov/δpod<  0,65) 
- galvanických povlaků pod vrstvou dielektrických (například nátěrových) a také vícevrstvých povlaků.  

Při použití fázové vířivoproudé metody se fakticky měří objemná hmota povlaku s vodivostí δpov v zóně 
kontroly. Tloušťka povlaku, jeho vodivost a pórovitost (ochranné vlastnosti) jsou podmíněny stavem elektrolytu 
v lázni a dodržením technologického procesu nanášení. Údaje tloušťkoměrů, využívajících fázovou vířivoproudou 
metodu, charakterizují ochranné vlastnosti povlaků a mohou se lišit od výsledků mechanických měření.  

Přednosti fázové vířivoproudé metody: 
- velmi malý vliv drsnosti výrobku na výsledky měření; 
- možnost použití sond s ekvivalentním průměrem zóny kontroly ~ 1,5 mm (pracovní frekvence  
f(t)= 1,2 … 3 MHz), což umožňuje provádět měření tloušťky povlaků (například zinkových) na dílech malých 
rozměrů (šrouby, matice atd.) bez speciálních pomůcek; 
- zajištění odladění vlivu mezery (např. u dielektrických povlaků); 
- možnost provádění měření na výrobcích s proměnnou a vysokou intenzitou magnetizace; 
- možnost měření řady vodivých neferomagnetických povlaků na vodivých neferomagnetických podkladech. 

Nedostatky fázové vířivoproudé metody: 
-  závislost výsledků měření na vodivosti povlaku, což podmiňuje nezbytnost snímaní a uložení do paměti 

přístroje nebo sondy několika kalibračních charakteristik ve fázi přípravě přístroje  
 

 
Induk ční metoda se používá pro m ěření: 
 

- neferomagnetických vodivých povlaků na feromagnetických výrobcích s úplným odladěním vlivu vodivosti 
podkladu a povlaku; 
- feromagnetických povlaků na neferomagnetických výrobcích (např. elektrolytického niklu na slitinách hliníku a 
mědi); 
- bimetalických povlaků (např. plátovaných povlaků z nerez oceli na černých kovech); 

Přednosti indukční metody: 
- nezávislost údajů na vodivosti povlaku a podkladu; 
- vysoká přesnost měření povlaků na výrobcích s Ra max. do 5 µm;  

Nedostatky indukční metody: 
- velký vliv drsnosti podkladu na výsledky měření (možnost snížení při provádění měření s půměrováním v oblasti 
kontroly); 
- obtížnost provádění měření na dílech malých rozměrů (šrouby, matice, nýty atd.) bez speciálního příslušenství a 
stojanů.  

 
 
Parametrická ví řivoproudá metoda m ůže být aplikována p ři měření: 
 

- anodických oxidových povlaků na neferomagnetických vodivých kovech (například hliníkových a titanových 
slitinách); 
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- vodivé neferomagnetické povlaky na vodivých neferomagnetických kovech při poměru 0,65 < δpov/δpod < 1,5 
(například cín na mědi nebo mosazi, chrom na mosazi atd.); 
 

Z přehledu metod měření tloušťky galvanických povlaků je možné učinit závěr, že je účelné použití indukční, 
fázové vířivoproudé a pramatrické metody v jednom přístroji. 

 
 

Indukční metoda je optimální pro měření tloušťky dielektrických a vodivých neferomagnetických povlaků na 
výrobcích s dobře připraveným povrchem a rozměry přesahujícími průměr zóny kontroly sondy. Fázová 
vířivoproudá metoda je preferována pro měření dílů malých rozměrů (různé spojovací materiály apod.) a při 
kontrole feromagnetických povlaků, při provádění měření na výrobcích s velkou drsností a také na 
zmagnetizovaných výrobcích, pod dielektrickými povlaky.  Parametrická vířivoproudá metoda doplňuje ostatní dvě 
metody z hlediska úplnosti řešení úloh měření tloušťky galvanických povlaků. 

 
Přístroje pro m ěření tlouš ťky galvanických povlak ů 
 
Výběr tloušťkoměru a jeho aplikačních možností by měl být určován požadavky spolehlivosti kontroly, 

nutnosti dokumentování výsledků, existencí certifikátů, ergonomickými vlastnostmi, kvalifikovaností obsluhujícího 
personálu a podmínkami použití. 

Při výběru sond jsou zásadní jejich technické parametry – kontrolované povlaky, odchylka a rozsah měření, 
velikost zóny kontroly, rozměry, životnost, způsob provedení předpokládající podmínky použití, možnost použití 
příslušenství a pomůcek. 

 
 
 
 
Velký sortiment přístrojů, používajících indukční a parametrickou vířivoproudou metodu, nabízí vedoucí 

světoví výrobci tloušťkoměrů ochranných povlaků – Elcometer, ElektroPhysik, Quanix, Phynix, List-Magnetik, Karl 
Deutsch. Ovšem v jejich výrobním programu chybí přístroje, využívající fázovou vířivoproudou metodu měření pro 
galvanické výroby.  

Přístroj využívající fázovou vířivoproudou metodu vyrábí firma Helmut Fischer. Jedná se o monofunkční 
přístroj PHASCOPE PMP10 pro měření tloušťky zinkových a niklových elektrolytických povlaků na výrobcích 
z černých kovů. 

 
Naše firma NDT1 KRAFT  vyrábí přístroje komplexní nedestruktivní kontroly ochranných povlaků všech typů 

včetně specializovaného multifunkčního tloušťkoměru ochranných povlaků K5G (galvanický) pro galvanické výroby. 
Přístroj je doplněn sadou specializovaných sond, jež používají všechny tři výšeuvedené metody měření, a je určen 
pro galvanické výroby s širokým sortimentem používaných povlaků pro širokou škálu výrobků – od dílů malých 
rozměrů po výrobky složitých profilů s vícevrstvými povlaky.  

 
Multifunk ční tlouš ťkom ěr galvanických povlak ů K5G 
 
Nové digitální metody získání měřících informací, rozšířená klávesnice a 

pohodlné uživatelské rozhraní zajistí efektivitu Vaší práce s přístrojem při 
vysoké spolehlivosti měření tloušťky galvanických povlaků široké škály.  

  
Určení. Tloušťkoměr je určen k měření tloušťky: vodivých 

neferomagnetických (zinkových, chromových, kadmiových, stříbrných, 
niklových, měděných, cínových aj.) povlaků na ocelových dílech; vodivých 
feromagnetických (například elektrolytického niklu) povlaků na ocelových 
dílech; vodivých neferomagnetických (stříbrných, měděných, mosazných, 
cínových aj.) povlaků na dílech z neferomagnetických kovů a slitin; anodických 
oxidových a jiných dielektrických povlaků na dílech z feromagnetických a 
neferomagnetických kovů a slitin; vícevrstvých povlaků; galvanických povlaků 
na vnitřních stěnách potrubí; plátovaných povlaků; speciálních povlaků velké 
tloušťky;  

 
 
 
 
 
Charakteristické prvky 
 

- použití kombinace impulzní indukční, parametrické a fázové vířivoproudé digitální metody získání primární 
informace; 
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- velký počet sond nové generace různého určení odolných vůči opotřebení s algoritmy práce vylučujícími vliv jejich 
opotřebení na odchylku měření 
- rozšířená klávesnice a displej zajišťují komfort práce s přístrojem 
- možnost provádění kontroly tolerance, měření s průměrováním a získání statistických údajů podle skupin měření; 
- absence teplotní a časové odchylky; 
- možnost kontroly povlaků na dílech s drsností do Rz = 400 µm, na dílech malých rozměrů a vnitřních stěnách 
dutých výrobků; 
- možnost ukládání a prohlížení výsledků měření, jejich přenos do počítače a statistické zpracování s použitím 
přiloženého programu CONSTANTA-DATA; 
- podsvícení displeje a automatické vypnutí po ukončení práce. 

 
Technické parametry sond pro m ěření tlouš ťky povlak ů 

 

Sondy 

Rozsah měření 
vodivých 
neferomagnetických 
povlaků 

Rozsah měření 
vodivých 
feromagnetických 
povlaků 

Přesnost 
měření, 
Μm 

Minimální 
poloměr  
oblasti 
měření, mm 

Průměr 
oblasti 
měření,  mm

Přípustná 
drsnost 
(odladění 
mezery 
v mm) 

F0 
F1 

0-200 µm 
0-300 µm 
na feromagnetických 
podkladech 

0-40 µm 
0-40 µm 
na feromagnetických 
podkladech 

<±(0,01Т+1) 1 
3 
4 

Rz5 ( - ) 

NF0 
NF1 

0-500 µm 
0-500 µm 
na 
neferomagnetických 
podkladech 

_ <±(0,01Т+1) 
1 
2 

1,5 
4,7 

Rz5 ( - ) 

 
PH1-
0,1 
PH3-
0,2 
PH3-
1,8  

0-300 µm  
0-120 µm 
0-40 µm 
na feromagnetických  
a 
neferomagnetických 
podkladech 

0-120 µm 
0-80 µm 
0-40 µm 
na feromagnetických  
a 
neferomagnetických 
podkladech 

<±(0,03Т+1) 
1 
1 
0,75 

4,7 
3 
1,5 

Rz400 ( 0,5 
mm ) 
Rz400 ( 0,5 
mm ) 
Rz200 ( 0,2 
mm ) 

FxP  
NFxP 
PH3P 

0-300 µm 
0-100 µm 
0-120 µm 

0-40 µm 
- 
0-120 µm 

<±(0,02Т+1) 
Minimální 
poloměr 
potrubí 7 mm 

4,7 
4,7 

Rz5 ( - ) 
Rz5 ( - ) 
Rz200 ( 0,2 
mm ) 

 
 
Kontrolované povlaky a podklady 
 

Kontrolovaný povlak Podklad 

Elektrolytický nikl 
Niklová chemie 
Chrom 
Zinek 
Kadmium 
Cín 
 
Měď, atd. 
Nerezová ocel (pokovování) 
Nátěrový povlak + zinek 

 
 
 
 
 
Ocel / nerezová ocel 

 

Nikl 

Stříbro 

Měď 

Cín 

Chrom 

 
 

Mosaz 

Nikl 
Chrom 

 
Titan 

Nikl 
Cín 

 
Měď 
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Hliník (pokovování)                               

Měď / Niklová chemie 

 
Slitiny hliníku 

Elektrolytický nikl 
Měď 

 
Dielektrikum 

            Také máme v sortimentu vyráběných přístrojů tloušťkoměr 
MK4. Kapesní přístroj pro galvanické, ochranné, lakované a nátěrové, 
práškované a jiné neferomagnetické povlaky na dílech z 
feromagnetických a neferomagnetických kovů. Přístroj může být 
doplněn jednou z následujících vestavěných sond – F1, F2, F3 nebo 
NF1, NF2, NF3. 

 
 
Pro zajištění garantované spolehlivosti a jednoznačnosti výsledků 

měření a také kontroly správnosti přístroje, požadavky normy ISO 21968 
předpokládají vyrobení vzorových měrek povlaků v souladu s technologickým 
procesem jejich nanášení. Tyto vzorky po jejich atestaci můžou součástí 
dodávané sady přístroje. 

 
 
 
 
 
 
 
 




